


942
800

25
34

725

91
4

形　式　206- 10 20

最大負荷
引張 kN 5 10
圧縮 kN 10 20

ひずみ速度範囲 s-1 10-2 ～ 103

変移速度範囲 cm/s 0.004 ～ 500
最大伸び計測量 mm 10
校正精度 %F.S. 荷重±1、  伸び±1.5

 

 

 

 

試験速度  5000mm/s

材質Ｂの測定例

材質Ａの測定例
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試験速度  5000mm/s
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安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読み
正しくお使いください。


